
Manual para usuarios 
Termómetro infrarrojo de oído  

Modelo: HTD8208C 
 

 

 

 

Por favor lea este manual antes de operar este aparato. Dentro hay 
información importante sobre seguridad. 

Por favor contáctenos vía support@agptek.com, cuando algo 
viene a su mente. 
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1. Información ds seguridad 
 1)Este dispositivo es utilizado para monitorear la temperatura del 

cuerpo humano como la fiebre del bebé, período ovulatorio de las 
mujeres etc.. Es límitado para utilizar en hospitales ,centros de 
servicios de salud comunitarios, guarderías, , familia etc.. 

 2) Este dispositivo no es impermeable.Mantenga el aparato lejos 
del agua y otros líquidos. 

 3) Mantenga el aparato lejos de luz directa del sol, lo mantenga en 
lugar limpio y seco donde la temperatura es 5-40℃(41-104℉) y la 
humedad inferior al 85%.. 

 4) No toque el Sensor con los dedos, que es la parte más sensible 
del dispositivo. 

 5) Para asegurar que los resultados de medición son correctos, 
limpie la cera y otras cosas en el canal auditivo antes de medir. 

 6) Algunas personas no pueden medir correctamente  por su 
conducto auditivo aceitoso o otros factores. 

  7) No soltar, descomponer, reparar y revisar el dispositivo.  

 8) Mantenga el aparato lejos de grandes campos 
electromagnéticos como inalámbricos o teléfonos celulares.  

 9) Cuando se presentan problemas con el dispositivo, por favor 
ponga en contacto con el vendedor, no lo repare por si mismo. 

  10) Deseche la batería según las leyes locales.  

 11) Saque la batería para evitar fugas de la batería si no utiliza este 
dispositivo por largo tiempo.. 

 12) Para evitar daños a este dispositivo no se mezclan la nueva 
batería y la usada. 

Alarmas: 
 Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. 

 No arroje la batería al fuego. 

 Las mediciones tomadas por este dispositivo no pueden sustituir 
un examen físico por un medico. 

2. Ventajas 
 Rápido y preciso: 2 segundos y el error de la medición puede ser  

bajo ±0.2℃ (0.3℉ ). 

http://www.esdict.cn/dicts/es/impermeable
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 Fácil para usar: funciona con un botón. 

Luz de fondo de tres colores(alarma de color):  

Luz verde Normal 34-37.3℃ (93.2-99.1℉ ) 

Luz amarilla Fiebre leve 

 

37.4-38℃(99.3-100.4℉ ) 

Luz roja Fiebre alta 38.1-42.9℃ (100.6-109.2℉ ) 

 Alarma de sonido. 

 Sin cubierta de oído 

 10 recuerdos. 

3. Descripción 

 Configuración:                    

1. Sensor 

2. Pantalla LCD 

3.Botón de On/Recuerdos 

4. Tapa de la batería 

5.Cáscara ABS 

6. Botón de medición 

 

 Indicador LCD:  
1. Digital  

2. Grito indicador-Fiebre 

3. Sonrisa indicador Normal 

4. Indicador de medición 

5.Indicador de temperatura del 
oído  

6. Unidad(℃/℉ ) 

7. Indicador de recuerdos 

8. Número de recuerdos 

9. Indicador de baja batería 
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4. Especificaciones 

Peso 60g (Sin batería) 

Energía 
 

DC 3V  

Instalar la batería 
  

batería de tamaño 
 AAA *2 

Dimensión 
 

160*36*45mm(L*W*H) 

Exactitud de medición 
 

34.0-34.9℃: ±0.3℃(93.2-94.8℉ : ±0.5℉ ) 
35.0-42.0℃: ±0.2℃(95-107.6℉ : ±0.3℉ ) 

42.1-42.9℃: ±0.3℃(107.8-109.2℉ : ±0.5℉ ) 
Apagado automático 

 
≤ 30 segundos 

 

5. Medición 

 Notas antes de medir: 

La correcta medición es muy importante, por favor preste  atención a los 
siguientes notas antes de medir para evitar medción errónea. 

1) Si la gente viene de un ambiente de temperatura diferente, por favor, 

espere más de 5 minutos antes de medir.. 

2)La temperatura del ambiente debe ser estable, no mida la 

temperatura del cuerpo frente a ventiladors, salidas del aire 

acondicionado etc. donde flota el flujo de aire. 

3) Para obtener datos estables y confiables, debe mantener el 
dispositivo durante 30 minutos para equilibrar su temperatura antes de 
medir cuando la temperatura cambia mucho. 

4) Es mejor medir la temperatura del cuerpo tres veces y ser objetivo 

con mayor valor. 
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5) Por favor, espere al menos 30 segundos después de las cinco 
mediciones continuas. 

Operación de medición: 

1) Pulse el botón On/Recuerdos para encender el termómetro, la 
pantalla LCD mostrará todos los dígitos y las señales. Y el termómetro 
comenzará a auto-check. 

 

2)  Después de autocontrol, la pantalla LCD mostrará el último recuerdo. 

 

3) Después de mostrar el último recuerdo, la unidad comienza a 
parpadear, el termómetro queda listo para medir. 

 

4) Si el bebé es más de 1 año de edad, por favor levante su oreja 
levemente; Si no, tire la oreja hacia atrás ligeramente. 

5) Aplique suavemente la sonda de medición en el oído, presione el 
botón de medición, después de un pitido corto, saque el termómetro y 
el resultado de medición se muestra en la pantalla LCD. 

 

NOTA: 

1) Cuando el termómetro está encendido, pulse brevemente el botón 
de On/Recuerdos para comprobar los datos recordados. 

2) El número recordado más grande, los datos más antiguos que ha 
guardado.. 

3) si no hay datos de recuerdos, la pantalla LCD mostrará "---".. 

4) el dispositivo sólo puede recordar 10 recuerdos; los datos 
anteriores se eliminarán automáticamente cuando se recuerdan los 
datos nuevos. 

Borrar memoria 

Cuando el termómetro está encendido, mantenga pulsando el botón 
de On/Recuerdos hasta que la pantalla LCD muestre "CLR" y allí hay 
un largo pitido sonido, luego se borra todos los recuerdos. 

 Cambiar unidades 
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Cuando el termómetro está encendido, mantenga presionado el 
botón de On/Recuerdos y el botón de medición al mismo tiempo, la 
unidad será cambiado. 

6. Cambiar la batería  
Cuando la batería está baja, por favor cambie con las baterías nuevas. 

1) Asegure de la correcta posición, un error con esto causará daños al 
dispositivo y comprometa la garantía del dispositivo. 

2) Nunca use baterías recargables, use baterías para uso individual. 

3) No utilice la batería fugada y la batería mohosa. 

4) No mantenga la batería junto con las llaves, monedas y otros 
artículos de metal, que pueden causar corto circuito. 

 

7. Soluciones de problemas 

Mostrar 

 

Razones posibles 

 

Consejos de mantenimiento 

 

 

La temperatura es 
superior a 

 42.9℃ (109.2℉ ). 

Asegure que el objeto de 
medición es correcto. 

. 

 

La temperatura es 
superior a 

34.0℃(93.2℉). 

Asegure que el objeto de 
medición es correcto 

 

Temperatura ambiente 
de funcionamiento 
incorrecta. 

 

Asegure  que el dispositivo 
esté en condiciones de 
operación bajo 5-40℃(41.0-
104.0℉ ). 
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Error de sistema 

. 

Cuando el error de sistema 
ocurre, el dispositivo 
apagará después de mostrar 
todos los dígitos y las 
señales. 

 

 

Batería baja 

. 
Cambie la batería nueva. 

 

La temperatura ambiente 
no es estable 

. 

Mantenga el dispositivo en 
la temperatura ambiente 
estable por más de 30 
minutos antes de medir 

. 

 

Pantalla en blanco 

. 

Asegure la correcta 
instalación de la batería y 
sus cargas positivas y 
negativas. 

8. Mantenimiento y limpieza 

1) El Sensor es la parte más importante y frágil del dispositivo, tenga 
gran cuidado de él. 

2) Limpie el termómetro con algodón empapado con alcohol de 70% - 

75%. No sumerja el termómetro en ningún líquido. 

3) Limpie el sensor con algodón empapado con un poco de alcohol. 
Apunte el sensor hacia abajo para evitar que el alcohol penetre en él. 

4) Proteja el producto fuera de la luz solar directa, humedad, polvo y 
otros contaminantes 

5) No limpie el aparato con detergentes corrosivos, disolventes, gas etc.. 

6) La pantalla LCD también es parte sensible del dispositivo, tenga gran 
cuidado de él también. 

 


