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Introduction:
Les oxymètres de pouls sont
considérés comme une
alternative appropriée, mais ce
n'est pas la même chose
qu'analyser des gaz sanguins. Il
peut être appliqué pour la
surveillance de la condition
physique et les sports de haute
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altitude. Si vous souhaitez utiliser
pour la surveillance des maladies
telles que la gestion de la COPD,
l'asthme, les soins aux patients et
la maladie mentale pour les
patients pulmonaires, veuillez
consulter votre médecin.
Pour obtenir la meilleure lecture
possible, vous ne pouvez PAS
1. Appuyez sur le bas pour ouvrir
la sonde.

2. Insérez le
doigt.
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3. Appuyez sur le bouton
pour activer l'oxymètre, vous
devrez attendre plus de 5
secondes pour que l'oxymètre de
pouls stabilise ses lectures.
Pour obtenir la meilleure lecture
possible, vous ne pouvez PAS:
Testez avec les doigts et les
ongles peints qui peuvent
obstruer les lectures correctes -
utilisez un lobe de l'oreille dans
ce cas.

Effectuez un test sous un
éclairage clair, y compris la
lumière du soleil, qui peut
affecter des lectures-Prenez vos
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mesures dans des pièces où les
conditions d'éclairage sont
normales ou peu lumineuses.

Se déplacez pendant les tests,
les mouvements du corps, y
compris les frissons, les
éternuements, etc., tous
peuvent affecter les lectures
correctes.
Plage normale pour les
personnes en bonne santé dans
un état calme:
SpO2% >94 60<PR<120
Lorsque la mesure dépasse la
plage normale (SpO2%<90 or
40<PR<120), l'oxymètre émet
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une alarme, ce qui signifie
probablement que votre corps
pourrait avoir un problème.

Pour des instructions détaillées
en anglais, veuillez consulter
http://www.agptek.com
Si vous avez des problèmes ou
des suggestions, veuillez
contacterà support@agptek.com


